
Notatka bezpieczeństwa firmy Axis-Shield PoC AS dotycząca możliwej błędnej interpretacji kodu informacyjnego jako wyniku testu CRP 
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Axis-Shield PoC AS dotycząca
możliwej błędnej interpretacji kodu informacyjnego jako wyniku
testu CRP 
  Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 28/06/2012 - 09:52  
  
Załącznik:  Notatka_bezp._Axis-Shield_2__28.06.2012.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-axis-shield-
poc-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwej-b%C5%82%C4%99dnej-interpretacji-kodu  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Axis-Shield_2__28.06.2012.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Axis-Shield_2__28.06.2012.pdf

