Notatka bezpieczenstwa firmy Philips dotyczaca wycofania Akumulatora defibrylatora/mo
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy Philips dotyczaca wycofania
Akumulatora defibrylatora/monitora HeartStart XL, model
M3516A

Wyslane przez urpl redaktor w Sro, 03/10/2012 - 10:39

Zatacznik: || Notatka bezp Philips 2 10 2012.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-
dotycz%C4%85ca-wycofania-akumulatora-defibrylatoramonitora

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka bezp Philips 2 10 2012.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp__Philips_2_10_2012.pdf

