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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania cewnika podpajeczynowkowego z
bezszwowym lacznikiem, modele 8709SC, 8731SC, 8596SC, 8578
z data waznosci do 25 sierpnia 2014 r.
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Odnosniki
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