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Notatka bezpieczenstwa firmy Terumo BCT dotyczaca wycofania
z obrotu i z uzywania zestawow drenow COBE Spectra do biopsji
szpiku kostnego (nr kat. 70630) o numerach partii: 10T15261,
10T15296, 12T15257, 05U15258 oraz 09U15271
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