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Notatka bezpieczenstwa firmy GE Healthcare dotyczacych
skaneréw tomografii komputerowej Optima CT580 oraz
Discovery CT5390RT z oprogramowaniem w wersji
13BW16.3-SP1-2-1 lub 13BW16.3-SP1-3-1
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