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Notatka bezpieczenstwa firmy GE Healthcare dotyczaca
oprogramowania monitora pacjenta Solar 8000M i Solar 8000i w
wersji 5.4, 5.5 lub 5.6 z uruchomiong funkcja Automatic-View-
On-Alarm (AVOA)
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