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Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
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Notatka bezpieczenstwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania testu VERSANT HCV
2.0 (genotypowanie metoda odwrotnej hybrydyzacji [LiPA]), nr
kat. 06719382, nr SMN 10325052, o numerach serii 238273 i
240475
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Odnosniki
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