otatka bezpieczenstwa firmy Elekta Instrument AB dotyczaca mozliwego niedopasowania
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

otatka bezpieczenstwa firmy Elekta Instrument AB dotyczaca
mozliwego niedopasowania polozenia ramy wspoirzednych
wzgledem adaptera ramy w systemach Leksell Gamma Knife
Perfexion

Wyslane przez urpl redaktor w Sro, 08/10/2014 - 10:15

Zalacznik: | {| pon Flekia Instrument 08.10.2014.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédlowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/otatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-elekta-instru
ment-ab-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwego-niedopasowania-po%C5%820%C5%BCenia-ramy

Odnosniki
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