Notatka bezpieczenstwa firmy Covidien dotyczaca braku zgodnosci elektrod do defibrylac
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Notatka bezpieczenstwa firmy Covidien dotyczaca braku
zgodnosci elektrod do defibrylacji Medi-Trace Cadence i Kendall
firmy Covidien z defibrylatorami FR3 i FRx firmy Philips, ktory
uniemozliwia ich laczne stosowanie
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Odnosniki
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