
Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH dotycząca kalibratorów TruCal HbA1c Liquid oraz kontroli TruLab HbA1c Liquid Level 1 i Level 2 używanych z zestawami odczynnikowymi oneHbA1c FS 
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH
dotycząca kalibratorów TruCal HbA1c Liquid oraz kontroli
TruLab HbA1c Liquid Level 1 i Level 2 używanych z zestawami
odczynnikowymi oneHbA1c FS 
  Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 15/01/2015 - 10:16  
  
Załącznik:  FSN_DiaSys_Diagnostic_Systems_15.01.2015.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-diasys-
diagnostic-systems-gmbh-dotycz%C4%85ca-kalibrator%C3%B3w-trucal-hba1c  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys_Diagnostic_Systems_15.01.2015.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys_Diagnostic_Systems_15.01.2015.pdf

