Notatka bezpieczenstwa firmy Cook Medical Europe dotyczaca wycofania z obrotu i uzywa
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa firmy Cook Medical Europe dotyczaca
wycofania z obrotu i uzywania niektorych serii cewnikow
angiograficznych Beacon Tip Torcon NB, Beacon Tip Royal
Flush Plus High-Flow oraz Slip-Cath Beacon Tip Catheters
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