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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca wycofania z
obrotu i uzywania bioprotezy aortalnej do implantacji
przezcewnikowej Medtronic Engager 23 mm, model ME-
TA2-B23 oraz zalecen dla pacjentéow, ktérym ja wszczepiono
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