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Notatka bezpieczenstwa firmy GE Healthcare dotyczaca
modelowania wartos¢ wspotczynnika absorpcji swoistej (SAR)
glowy oraz skanowania pacjentow z implantami medycznymi
przy uzyciu skanerow MR 3.0T
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