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Notatka bezpieczenstwa firmy Ortho Clinical Diagnostics
dotyczaca nieprawidlowosci w monitorowaniu temperatury w
systemach VITROS 3600 i VITROS 5600, z oprogramowaniem w
wersji 3.2 i nizszej
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Odnosniki
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