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Notatka bezpieczenstwa firmy Boston Scientific dotyczaca
wycofania z obrotu i uzywania niektorych partii ostonek
prowadzacych Chariot Guiding Sheath - aktualizacja notatki z 3
grudnia 2015 r.

Wystane przez urpl redaktor w Czw, 17/12/2015 - 09:50

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-boston-
scientific-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-1

Odnosniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN dla_podmiotow ktore odpowiedzialy na not
atke z 3.12.2015 r.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN _dla podmiotow ktore nie odpowiedzialy na
_notatke z 3.12.2015 r.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_nie_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf

