
Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca 6-kanałowej cewki elastycznej 3.0T używanej w systemie Discovery MR750 z oprogramowaniem DV24, DV25 lub DV25.1
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca
6-kanałowej cewki elastycznej 3.0T używanej w systemie
Discovery MR750 z oprogramowaniem DV24, DV25 lub DV25.1
  Wysłane przez andkar w Śro, 22/06/2016 - 15:51  
  
Załącznik:  FSN_GE Healthcare_22.06.2016.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ge-
healthcare-dotycz%C4%85ca-6-kana%C5%82owej-cewki-elastycznej-30t-u%C5%BCywanej-w  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_22.06.2016.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_22.06.2016.pdf

