
Notatka bezpieczeństwa firmy Laerdal Medical AS dotycząca ssaka LSU stosowanego z akumulatorem NiMH – aktualizacja notatki z 15.07.2016 r. opublikowanej 16.08.2016 r.
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Laerdal Medical AS dotycząca
ssaka LSU stosowanego z akumulatorem NiMH – aktualizacja
notatki z 15.07.2016 r. opublikowanej 16.08.2016 r.
  Wysłane przez andkar w Śro, 12/10/2016 - 14:25  
  
Załącznik:  FSN_Laerdal Medical_12.10.2016.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-laerdal-
medical-dotycz%C4%85ca-ssaka-lsu-stosowanego-z-akumulatorem-nimh-%E2%80%93  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Laerdal%20Medical_12.10.2016.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Laerdal%20Medical_12.10.2016.pdf

