
Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer Biomet dotycząca aktualizacji instrukcji czyszczenia i dezynfekcji przyrządów i pojemników: systemu śrub pedikularnych Java, klatek szyjnych i lędźwiowych Fidji, systemu stabilizacji dynamicznej z dostępu tylnego Wallis
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer Biomet dotycząca
aktualizacji instrukcji czyszczenia i dezynfekcji przyrządów i
pojemników: systemu śrub pedikularnych Java, klatek szyjnych i
lędźwiowych Fidji, systemu stabilizacji dynamicznej z dostępu
tylnego Wallis
  Wysłane przez andkar w Pią, 04/11/2016 - 13:11  
  Załącznik:  FSN_Zimmer Biomet_04.11.2016.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-zimmer-
biomet-dotycz%C4%85ca-aktualizacji-instrukcji-czyszczenia-i  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer%20Biomet_04.11.2016.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer%20Biomet_04.11.2016.pdf

