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Notatka bezpieczenstwa firmy LivaNova dotyczaca dezynfekciji i
czyszczenia urzadzen grzejaco-chlodzacych 1T, 3T oraz
urzadzenia FlexTherm w systemach perfuzyjnych Sorin Group -
aktualizacja

Wyslane przez beakoz w Sro, 18/01/2017 - 15:54
Zatacznik: [ ] pon 15vaNova 18.01.2017.pdf [1]

@ Zatacznik nr 1.pdf [2]

Zatacznik nr 2.pdf [3]
Do archiwum: Nie

Zrédlowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-livanova-
dotycz%C4%85ca-dezynfekcji-i-czyszczenia-urz%C4%85dze%C5%84-grzej%C4%85co

Odnosniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN LivaNova 18.01.2017.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85¢cznik%20nr%201.pdf
[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85¢cznik%20nr%202.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LivaNova_18.01.2017.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.pdf

