Notatka bezpieczenstwa firmy Smith & Nephew dotyczaca czasu suszenia po cyklu steryli:
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Notatka bezpieczenstwa firmy Smith & Nephew dotyczaca czasu
suszenia po cyklu sterylizacji parowej z préoznia wstepna i
sterylizacji z przemieszczeniem grawitacyjnym zasilanych
akumulatorowo rekojesci DYONICS
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