
Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer Biomet dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych nr katalogowych (00-2255-025-00, 00-2255-026-00, 47-2255-008-00, 47-2490-098-00, 47-2490-098-01) prowadników 70 cm (Guide Wire)
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