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Notatka bezpieczenstwa firmy Elekta AB dotyczaca
oprogramowania iGUIDE w wersji 2.2 do systemow do
radioterapii HexaPOD

Wystane przez urpl redaktor w Czw, 10/08/2017 - 12:21

Zalacznik: | {| psN Flekta 10.08.207.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-elekta-ab-
dotycz%C4%85ca-oprogramowania-iguide-w-wersji-22-do-system%C3%B3w-do

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN _Elekta 10.08.207.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Elekta_10.08.207.pdf

