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Notatka bezpieczenstwa firmy Medtronic dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania kabli przedluzajacych wielokrotnego uzytku
Oscar ATAR do zewnetrznego generatora impulsow (EPG),
modele 53912, 53912A oraz 53912D
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