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Notatka bezpieczenstwa firmy Abbott dotyczaca narzedzia do
zarzadzania dzialaniem baterii we wszczepialnych
kardiowerterach-defibrylatorach Fortify, Fortify Assura, Quadra
Assura, Quadra Assura MP, Unify, Unify Assura i Unify Quadra
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