Potencjalne ryzyko pomylenia insuliny Fiasp (szybkodzialajacej insuliny aspart) z insuling
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Potencjalne ryzyko pomylenia insuliny Fiasp (szybkodzialajacej
insuliny aspart) z insulina Tresiba (bazowa insulina degludec).
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Fiasp%20DHPCletter%20%281%29.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Fiasp%20DHPCletter%20%281%29.pdf

