Notatka bezpieczenstwa (MSA-2018-001-1IU) firmy Getinge dotyczaca odlaczania sie wspo
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (MSA-2018-001-1U) firmy Getinge
dotyczaca odlaczania sie wspornika kopuly lampy z linii Volista,
modele StandOP, Triop, Access i Quicklock wyprodukowanych
do grudnia 2016 r.
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