Notatka bezpieczenstwa (SBN-CPS-2018-014) firmy Roche Diagnostics dotyczaca odchyle
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Notatka bezpieczenstwa (SBN-CPS-2018-014) firmy Roche
Diagnostics dotyczaca odchylenia wysokich (>4.5) wynikéw INR

przy uzyciu niektdorych serii paskow testowych CoaguChek XS
PT, CoaguChek XS PT PST, CoaguChek PT
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