
Notatka bezpieczeństwa (RC-18-0002) firmy Diagnostica Stago dotycząca zestawów STACLOT LA (nr ref. 00600) o numerach partii 251918 i 252751
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (RC-18-0002) firmy Diagnostica Stago
dotycząca zestawów STACLOT LA (nr ref. 00600) o numerach
partii 251918 i 252751
  Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 30/11/2018 - 10:09  
  
Załącznik:  FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-rc-18-0002-firmy-
diagnostica-stago-dotycz%C4%85ca-zestaw%C3%B3w-staclot-la-nr-ref-00600  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Diagnostica_28.11.2018.pdf

