
Notatka bezpieczeństwa (FA796 faza II) firmy Medtronic dotycząca zmiany instrukcji użycia systemu NIM Eclipse oraz sond jednorazowego użytku do bezpośredniej stymulacji nerwów 
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA796 faza II) firmy Medtronic
dotycząca zmiany instrukcji użycia systemu NIM Eclipse oraz
sond jednorazowego użytku do bezpośredniej stymulacji nerwów 
  Wysłane przez admin w Pią, 21/12/2018 - 10:17  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_21.12.2018.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa796-faza-ii-
firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-zmiany-instrukcji-u%C5%BCycia-systemu-nim  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_21.12.2018.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_21.12.2018.pdf

