
Notatka bezpieczeństwa (2018.12.DD) firmy Implant Direct Sybron Manufacturing LLC dotycząca wycofania z obrotu i używania adapterów InterActive Precision IO Scan Adapter, nr części 6530-09PT, o numerach partii 104151, 106478, 114914 i 124072  
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (2018.12.DD) firmy Implant Direct
Sybron Manufacturing LLC dotycząca wycofania z obrotu i
używania adapterów InterActive Precision IO Scan Adapter, nr
części 6530-09PT, o numerach partii 104151, 106478, 114914 i
124072  
  Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 04/01/2019 - 16:20  
  
Załącznik:  FSN_Direct Sybron Manufacturing_04.01.2019.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-201812dd-firmy-
implant-direct-sybron-manufacturing-llc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Direct%20Sybron%20Manufacturing_04.01.
2019.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Direct%20Sybron%20Manufacturing_04.01.2019.pdf

