Notatka bezpieczenstwa (FMI 74075, 74076) firmy GE Healthcare dotyczaca wzrostu tem)
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Notatka bezpieczenstwa (FMI 74075, 74076) firmy GE
Healthcare dotyczaca wzrostu temperatury na powierzchni
glowicy sondy w przypadku uzycia ultrasonografow LOGIQ P6
model BT07 i BT09 z sondami ESC, ESCS, BE9C, BE9CS, 4DE7C,
i12L, 8C, 4D8C, 7S, 5S i 5S
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