Notatka bezpieczenstwa (GVP-2018-Triton-001) firmy TOPCON dotyczaca bltedu w oprogr.
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (GVP-2018-Triton-001) firmy TOPCON
dotyczaca bledu w oprogramowaniu (wersja 1.13) do
tréojwymiarowego optycznego tomografu koherentnego DRI OCT
Triton/DRI OCT Triton plus
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