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Notatka bezpieczenstwa (FA856) firmy Medtronic dotyczaca
aktualizacji oprogramowania programatora do obslugi
przezcewnikowego systemu do stymulacji serca (TPS) Micra

Wyslane przez urpl redaktor w Sro, 13/02/2019 - 16:08

Zalacznik: | {| pon Medtronic 13.02.2019.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa856-firmy-
medtronic-dotycz%C4%85ca-aktualizacji-oprogramowania-programatora-do

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Medtronic 13.02.2019.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_13.02.2019.pdf

