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Notatka bezpieczenstwa firmy Drager Medical Systems
dotyczaca utraty komunikacji pomiedzy kokpitem Infinity Acute
Care System (IACS) (wersja oprogramowania VG7.0.1, VG7.0.2) i
monitorem pacjenta Infinity M540 (wersja oprogramowania
VG7.0.1, VG7.0.2)
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