Notatka bezpieczenstwa (01/2019) firmy EMED Sp. z o0.0. dotyczaca ryzyka braku kompatjy
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Notatka bezpieczenstwa (01/2019) firmy EMED Sp. z o.0.
dotyczaca ryzyka braku kompatybilnosci RF aparatu
elektrochirurgicznego do artroskopii (ref. 11010042) i
jednorazowych, bipolarnych elektrod, ktérych wytwodrca jest
MEDEVO s.r.o.
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