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Notatka bezpieczenstwa (618-01-303-028) firmy Elekta (Medical
Intelligence Medizintechnik) dotyczaca nieprawidiowego
zadania wykonania niepotrzebnego skanu weryfikacyjnego w
oprogramowaniu iGUIDE DE w wersji 2.2.0-2.2.2
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Odnosniki
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