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Notatka bezpieczenstwa (CP-2019-01813) firmy Varian Medical
Systems dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania igiet

srodtkankowych ze stali nierdzewnej 17 G, nr serii R43, S46,
T11, T15, T28, T39, T48 i U13
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Odnosniki
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