Notatka bezpieczenstwa (FA886) firmy Medtronic dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywa
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Notatka bezpieczenstwa (FA886) firmy Medtronic dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania niektdérych partii i modeli
balonowych cewnikow rozszerzajacych Euphora oraz Solarice
typu Rapid Exchange, wyprodukowanych od 27 lutego 2019 r. do
31 lipca 2019 r.
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