Notatka bezpieczenstwa (Ref. CL2019-254_EU) firmy Ortho Clinical Diagnostics dotyczac:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (Ref. CL2019-254 EU) firmy Ortho
Clinical Diagnostics dotyczaca oprogramowania w analizatorach
ORTHO VISION i ORTHO VISION Max, wersja oprogramowania
5.12.4 i starsza

Wystane przez admin w Pig, 18/10/2019 - 16:02

Zatacznik: || poN Ortho Clinic Diagnostics 18.10.2019.pdf [1]

@ Formularz potwierdzenia Ortho Clinical Diagnostics 18.10.2019.pdf [2]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ref-c12019-254eu-
firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-oprogramowania-w

Odnosniki

[1]

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Ortho%?20Clinic%20Diagnostics 18.10.2019.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia Ortho%20Clinical%
20Diagnostics 18.10.2019.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinic%20Diagnostics_18.10.2019.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_Ortho%20Clinical%20Diagnostics_18.10.2019.pdf

