
Notatka bezpieczeństwa (FA16SEP2019) firmy Abbott dotycząca czujnika poziomu roztworu roboczego Alinity ci-series Level Sensor, Bulk Solution (nr kat. 04S68-02)
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA16SEP2019) firmy Abbott dotycząca
czujnika poziomu roztworu roboczego Alinity ci-series Level
Sensor, Bulk Solution (nr kat. 04S68-02)
  Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 04/11/2019 - 16:39  
  
Załącznik:  FSN_Abbott_4.11.2019.pdf [1]

Potwierdzenie klienta_Abbott_4.11.2019.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-
fa16sep2019-firmy-abbott-dotycz%C4%85ca-czujnika-poziomu-roztworu-roboczego  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_4.11.2019.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Potwierdzenie%20klienta_Abbott_4.11.2019.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_4.11.2019.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Potwierdzenie%20klienta_Abbott_4.11.2019.pdf

