
Notatka bezpieczeństwa firmy CAIR LGL dotycząca zaworów z końcówką męską typu luer z pierścieniem ruchomy, do zestawów infuzyjnych
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy CAIR LGL dotycząca zaworów z
końcówką męską typu luer z pierścieniem ruchomy, do zestawów
infuzyjnych
  Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 21/02/2020 - 15:28  
  
Załącznik:  FSN_Cair_21.02.2020.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-cair-lgl-doty
cz%C4%85ca-zawor%C3%B3w-z-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%85-m%C4%99sk%C4%85-typu-luer-
z-pier%C5%9Bcieniem  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cair_21.02.2020.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cair_21.02.2020.pdf

