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Notatka bezpieczenstwa (ACHC20-10.A1.0US.CHC) firmy
Siemens Healthcare Diagnostics dotyczaca testow do oznaczania
bilirubiny bezposredniej (DBIL_2) i calkowitej (TBIL 2) w
systemie ADVIA Chemistry, kalibrowanych przy uzyciu
kalibratoréow Chemistry
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Odnosniki
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