Notatka bezpieczenstwa (RA2020-2430533) firmy Stryker dotyczaca wycofania z obrotu i
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (RA2020-2430533) firmy Stryker
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych partii
trombektomow Trevo XP ProVue Retriever - stentéw do
trombektomii mechanicznej, wyprodukowanych od 22.07.2019 r.
do 09.09.2019 .

Wystane przez urpl redaktor w Czw, 15/10/2020 - 16:07

Zalacznik: | {| pon Sirvker 15.10.2020.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-
ra2020-2430533-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker 15.10.2020.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_15.10.2020.pdf

