
Notatka bezpieczeństwa (FA933) firmy Medtronic dotycząca przemieszczania się złącza przezskórnego łącznika systemu InterStim, modele 3560030 i 35600022, podczas etapu zaawansowanej oceny
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA933) firmy Medtronic dotycząca
przemieszczania się złącza przezskórnego łącznika systemu
InterStim, modele 3560030 i 35600022, podczas etapu
zaawansowanej oceny
  Wysłane przez m.koszewski w Pią, 06/11/2020 - 09:27  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_6.11.2020.pdf [1]

Instrukcja_Medtronic_6.11.2020.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa933-firmy-medt
ronic-dotycz%C4%85ca-przemieszczania-si%C4%99-z%C5%82%C4%85cza-przezsk%C3%B3rnego  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_6.11.2020.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja_Medtronic_6.11.2020.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_6.11.2020.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja_Medtronic_6.11.2020.pdf

