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Notatka bezpieczenstwa (FA942) firmy Medtronic dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych partii staplera
naczyniowego Covidien TA Auto Suture oraz ladunku
naczyniowego wyposazonych w technologie DST Series
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