
Notatka bezpieczeństwa (FA947) firmy Medtronic dotycząca CareLink Personal v14.1a (MMT-7333) i systemu CareLink wer.3.1a (MMT-7350)
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA947) firmy Medtronic dotycząca
CareLink Personal v14.1a (MMT-7333) i systemu CareLink
wer.3.1a (MMT-7350)
  Wysłane przez admin w Śro, 30/12/2020 - 09:22  
  
Załącznik:  FSN_Medtronic_dla lekarza_30.12.2020.pdf [1]

FSN_Medtronic_dla pacjenta_30.12.2020.pdf [2]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa947-firmy-
medtronic-dotycz%C4%85ca-carelink-personal-v141a-mmt-7333-i-systemu  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_dla%20lekarza_30.12.2020.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_dla%20pacjenta_30.12.2020.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_dla%20lekarza_30.12.2020.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_dla%20pacjenta_30.12.2020.pdf

