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Notatka bezpieczenstwa (HSVM0250_ HSVM-093 20201220)
firmy NovaTec Immundiagnostica dotyczaca wycofania z obrotu

i z uzywania testu NovalLisa Herpes simplex virus (HSV) 1+2
IgM ELISA (HSVMO0250), nr partii HSVM-093
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