Notatka bezpieczenstwa (FA955) firmy Medtronic dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywa
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Notatka bezpieczenstwa (FA955) firmy Medtronic dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania oksygenatora Affinity Pixie i
zbiornika kardiotomijnego/zylnego z powloka Balance i zestawu
drenow perfuzyjnych zbudowanych z uzyciem uszkodzonego
Affinity Pixie CVR
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