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Notatka bezpieczenstwa (SBN-CPS-2020-001) firmy Roche
Diagnostics dotyczaca stosowania odczynnika Elecsys CA 19-9
serii 416245, 464449, 483123 i 504743 na analizatorze cobas e
801 - aktualizacja notatki opublikowanej w dniu 27.11.2020

Wyslane przez m.koszewski w Sro, 17/03/2021 - 14:10

Zalacznik: | {| pon Roche Diagnostics 17.03.2021.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-sbn-
cps-2020-001-firmy-roche-diagnostics-dotycz%C4%85ca-stosowania-odczynnika-1

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Roche%20Diagnostics 17.03.2021.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_17.03.2021.pdf

