
Notatka bezpieczeństwa (R525) firmy Arthrex dotycząca wycofania z obrotu i z używania tytanowej płytki do osteotomii klinowej rozwierającej kości piszczelowej, 15 mm, nr kat. AR-13200T-15.0, nr partii 12135408
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